A WARNING 
Hot Surface 


CCD Power 
Supply 


ye © @CPS-06 
EC-01-02-001-A 
KMW150CCD 
= = KPNS code: EC-01-02-001-A Length: 5.0m Drg no.: EC-01-02-001-A 
Description: CCD supply 
Cable: 3 x 1.5mm2, white Connector 1: CPS-06 Connector 2: CPS-05 
PNS code: EA-06-00-014-A PNS code: EA-06-00-015-A 
PNS code: | EA-05-00-016-A Type: T65 male Type: T65 female 
Type: OWY3xl.5mn2 Location: KMW150CCD Location: CCD p. s. 
© oxford diffraction |" CCD Power Supply 
dun 230VAC Supply cable 
A. No. EC-01-02-001-A 
FILE: ~\\KUMA\workgroups\electronics\ | PEY 
Appr DRAWN BY: R.S. gonio68332\cables 
Date APPROWED BY: DATE: 03/01/2002 SHEET 1 of 2 
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T65 plug 


OWY3x1.5mm2 T65 socket 


CCD Power Supply 
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TITLE: 


CCD Power Supply 
230VAC Supply cable 


FILE: \\KUMA\workgroups\electronics\ | PE" 


gonio68332\cables 


DRG NO. 
A. No. EC-01-02-001-A 
Appr DRAWN BY: R.S. 
Date APPROWED BY: 


DATE: 03/01/2001 SHEET 2 Of 2 


